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(Ovérovaci list bez razitka a podpisu neni platny)

1. Zadavatel zkousky: CSOD s.r.o.
Na Truhlatce 39/64
180 84 Praha 8

2. Méridlo: Sestava integralni osobni dozimetrie sestavajici z:
1. TLD dozimetri 1-30
2. vyhodnocovaciho zatizeni Toledo 654

3. Datum pFijeti méFidla: srpen 2008

4. Pouzity etalon: )

Sekundarni etalon expozice a kermy ve vzduchu CMI IIZ Praha
Etalon je navazén na BIPM (certifikat BIPM ¢.23 z 22.3.1994).
5. Metodika ovéreni: viz bod 8.

6. Podminky mé¥eni: 98,7 kPa, 23,8 °C, 48,2 % rel.vlhkost

7. Dilezité idaje majici vztah k ovéFeni: ---

Tento dokument nesmi byt bez pisemného schvaleni laboratofe rozmnozovan jinak nez cely. Naméfené vysledky
se vztahuji ke dni a mistu, ve kterych bylo ovéfeni provedeno






